
CORRECT STERILISEREN

5 STAPPEN NAAR  
CORRECT STERILISEREN
Vertrouwen begint achter de schermen. Hang deze checklist op bij uw 
sterilisatiepost en controleer of elke stap wordt gevolgd bij elk instrument,
elke keer.

1  Reinigen
Verwijder grof vuil manueel (borstelen) meteen na gebruik, vóór 
het opdrogen van organisch materiaal.

2  Ultrasoon reinigen 
Laat instrumenten door het ultrasoonbad gaan om ook vuil in 
scharnieren en kieren te verwijderen.

3  Spoelen, checken, drogen
Spoel na met water, controleer instrumenten visueel op resten of 
schade, en droog volledig af.

4  Verpakken
Verpak in een sterilisatiepouch met een kleurindicator, zodat u 
nadien meteen ziet of het proces geslaagd is.

5  Steriliseren
Plaats in de autoclaaf en volg het volledige, gevalideerde 
programma. Nooit onderbreken of afkorten.

 Traceren & bewaren 
Scan of noteer het chargelabel voor traceerbaarheid en bewaar 
droog en stofvrij tot gebruik. Klaar voor veilig gebruik.
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